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	1
	项目概况及技术参数

	包二：药物分析平台（二）。
一、序号：1，仪器名称：三重四级杆-线性离子阱质谱联用仪（原装进口）；
1.14、线性范围：4×106；
2.5.8基线噪音：< ±0.2×10-5AU/hour 以下；
二、序号：2，仪器名称：高压分析液相色谱（原装进口）；
5.6、漂移：< 0.9·10-3 AU/h at 254 nm；
5.7、短期噪音：± 0.7·10-5 AU at 254和750 nm。
	包二：药物分析平台（二）。
一、序号：1，仪器名称：三重四级杆-线性离子阱质谱联用仪（原装进口）；
1.14、线性范围：4×106；
2.5.8基线噪音：< ±0.2×10-5AU/hour 以下；
二、序号：2，仪器名称：高压分析液相色谱（原装进口）；
5.6、漂移：< 0.9·10-3 AU/h at 254 nm；
5.7、短期噪音：± 0.7·10-5 AU at 254和750 nm。

	2
	项目概况及技术参数
	包十：教学平台（二）。
一、序号：1，仪器名称：冷热板仪；
1.加热板直径达≥1190mm，可以适用于大、小鼠实验；
二、序号：16，仪器名称：动物笼；
数量：20，单位：台；
三、序号：17，仪器名称：手术器械；
数量：10，单位：台；
2.手术刀片(20#)（100片/盒）
	包十：教学平台（二）。
一、序号：1，仪器名称：冷热板仪；
1.加热板直径达≥190mm，可以适用于大、小鼠实验；
二、序号：16，仪器名称：动物笼；
数量：20，单位：套；
三、序号：17，仪器名称：手术器械；
数量：10，单位：套；
2.手术刀片(20#)（100片/盒，1盒）



